



























平成 18 年 7 月 19 日~8 月 7 日
②対象
当病棟の 20~50 歳代の職員 31 名でデータは
研究目的以外に使用しないことを説明し、同意が得
られた職員とした。対象者は、男性 9名・女性 22
名で、胸囲 85.4:t 6.57cm、BMI21.7:t2.91kg/ 
C棟 6階
。萩原由紀子




































































































































改良群 19. 29:t5. 26 
P値 0.4904 
男性 従来群 20. 80:t5. 05 
改良群 20.80土5.72 
P値 >0.9999 
女性 従来群 17. 58:t 5. 96 





















10. 45:t4. 95 <0.0001 
16.33土5.89 0.04 
く0.0001
11. 40:t6. 57 0.0142 
17.11:t3.20 0.18 
0.0102 
10.07 :t4. 24 0.0001 
16.02土6.73 0.13 
0.0003 
良型は、トラコバンドと胸郭の聞に隙聞ができにく
く、胸郭にさらに密着すると考える。
しかし、改良型で女性はずれ幅が減少したものの、
男性で、はずれ幅の減少を認めなかった。トラコバン
ドのずれ幅や装着圧は BMIや胸囲といった体格を
表す指標とは有意な相関関係はみられず、肥満・や
せ・胸囲の大小といった体格による違いではないこ
とがわかった。このことより、男女のずれ幅の相違
は、乳房の膨らみの有無による胸郭の形状の違いに
よるものと推測される。
以上のことから、トラコバンドに切り込みを入れ
た改良型は、従来型と比べより胸郭に密着でき、女
性においてずれ在防ぐ効果があると考える(図4・
図5)。
さらに、改良型は上下の一方を仮止めしたまま他
方を装着することができるため、「従来型に比べ自
己で巻きやすい」という意見が得られた。退院後は
図5 従来型トラコバンドのずれと装着圧
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患者自身や家族でのトラコバンドの装着が必要にな
ることから、患者自身での装着が容易になるという
点は有用であると考える。
今回の研究は、ずれを予防するという観点からの
調査であり、適切な装着圧の数値が検証できていな
い。装着圧を高くすることでずれ幅は小さくなると
予測されるが、過剰な装着圧で胸部を圧迫すると、
呼吸障害や皮膚トラブル、圧迫感などが生じるおそ
れがある。そのため、適切な装着圧の目安を設定し
患者の安全・安楽を考慮した装着が必要になる。ま
た、健常者を対象とし Tシャツ在着用しての調査
であったが、実際に装着するのは手術後の患者であ
る。したがって、素肌で装着することや創痛がある
こと、保護ドレッシング剤・ドレーン類の影響など
を含めた検証が必要である。さらに、職員を対象と
したためデータ数が少なく男女の偏りがあり、今後
研究の対象を広げ調査することが必要と考える。
5.結論
市販のトラコバンドに切り込みを入れた改良型
は、装着圧の上下の差を均等にできた。また、女性
では従来型より有意にずれ幅が小さく、ずれ予防に
有効である。
6.終わりに
今回の研究では、トラコバンドに切り込みを入れ
て改良することにより、女性ではずれ幅が小さくな
ることを実証できた。しかし、開胸術後の胸部固定
帯に関する研究が少なく比較検討できておらず、適
切な装着圧や装着感を考慮した調査が必要である。
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